
Fiche intervention défibrillateur N° : 61699

Date : 23 févr. 2024                                    Lieu intervention : Sur site          

 Dispositif : Défibrillateur                                      
 
 Marque & modèle : Schiller PA1    : Site / service : 

 
 

 

 

Etat dispositif et accessoires 
 

  Détection Fib. Ventriculaire : ✅  Conforme    
 
  Energie sélec. 1 : 150 J +/-15%   Energie délivrée 1 : 147 J 
 
  Energie sélec. 2 : 200 J +/-15 %   Energie délivrée 2 : 196 J 
 
  Energie sélec. 3 : 200 J +/-15 %   Energie délivrée 3 : 196 J  
 
  Temps charge NRJ Max : ✅  Conforme

Test défibrillateur

Pile Electrodes 1 Electrodes 2

 Etat défibrillateur : ✅  Conforme 
 
 Observations : Maintenance 3 ans effectuée (19/01/24) 
Remplacement électrodes 

BIOMC médical 
Parc Georges Besse 2       93, chemin Bas du Mas de Boudan               Site : https://www.biomcmedical.com 
Tel 04 66 64 93 00            30 000 Nîmes                                                     Mail : biomcmedical@gmail.com                                                                              Ref : DEF/10-01/B

Messages vocaux : ✅  Conforme 
 
Test intégré : ✅  Conforme 
 
Signalitique :  🚫  Sans 
 
Boîtier mural / support : 🚫  Sans 
 
Trousse d’urgence : 🚫  Sans 

  Boîtier : ✅  Conforme 
 
  Sérigraphies : ✅  Conforme 
 
  Clavier / interrupteur / bouton choc : ✅  Conforme 
 
  Voyant / affichage : ✅  Conforme 
 
  Connecteur électrodes : ✅  Conforme  
   
  Electrodes adultes / pédia : ✅  Conforme / 🚫  Sans 
 
  Pile : ✅  Conforme

Si un défibrillateur est déclaré "Non Conforme !!", il 
ne doit pas étre remis en service à compter de la 
date du contrôle. BIO MC médical se dégage de 
toute responsabilité en cas d'utilisation d’un 
défibrillateur déclaré "Non Conforme". Une copie de 
la fiche vous a été envoyée par mail à l’adresse 
indiquée.

   

 

 

Observations 

  Le : 

Contrôle impédances (message) : 
 
355 Ohm :  
 
246 Ohm :  
 
5 Ohm : 
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          Il n'est pas nécessaire de faire apposer le cachet de La 
Poste lors du dépôt du colis.

Adresse du destinataire :

Poids : 

N° de colis : 

Option(s) :

Date : 

La Poste - 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015 PARIS N° TVA : FR 39356000000
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Téléphone : 0466649300

C
om

pte : 119607

CP71 France

R
éf desti : 

J+2 DomSign

Num colis : 

Réf client : 

Livraison : 1/1
Poids

6C 1836179287 8
Site dépôt : Cavaillon PFC
Téléphone :  / 
Code porte : / Interphone:
Instructions : 2 Kg

0059 8001 16C1 8361 7928 7802 250B 

116C 1836179287U
FR-COL-1170-59LEZ

802-FR-59800
23/02/24 10:05 COLISHIP 24020503 2.0

Service
J+2_Dom_Sign

Comment utiliser votre étiquette Colissimo ?
1

2

3

- Si vous utilisez des étiquettes adhésives :                                                                            décollez l'étiquette située sur la partie gauche du
bordereau puis placez-la bien à plat sur la face la plus large du colis.
- Si vous utilisez du papier standard :                                                                  découpez l'étiquette selon les pointillés puis placez-la bien à
plat sur la face la plus large du colis. Fixez-la ensuite à l'aide d'un ruban adhésif tout en veillant à ne
pas recouvrir les informations et les codes à barres.
Important : veillez à ce que l'étiquette ne soit ni froissée, ni pliée, ni déchirée.

Pour les envois internationaux                                                      hors Union Européenne et à destination de l'Outre-Mer, collez sur
votre colis une pochette plastique transparente avec à l'intérieur les documents douaniers et factures
nécessaires.

Déposez votre colis dans le réseau La Poste, établissement Courrier ou bureau de poste.

Suivez la livraison de votre colis sur www.laposte.fr/suivi *

Adresse de l'expéditeur :
BIO MC medical

93 CHEMIN BAS DU MAS DE BOUDAN

30000 NIMES
FRANCE - FR
Tél. : 0466649300

Jean

2 Kg
23/02/2024

6C 18361 79287 8

Dès le flashage du code à barres,
retrouvez la preuve de dépôt du colis

dans OSC :
www.laposte.fr/colissimo-entrepriseRéf. client : 

Intervenant : xxxxxxxxxx

  

           

       

Etablissement : xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, France Site : 

Responsable : xxxxxxxxx Tel : xxxxxxxxxx

Mail : xxxxxxxx@xxxx

 N° inventaire :

N° série 12799xxxxxxx

 Traçabilité testeur : ETM2, Fluke Impuls 
6000D N° 1534044 étal. juin 2023
 Traçabilité accessoires :

 Up Lille
Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
FRANCE - FR
Tél. portable :
Tél. :

Xxxxxxxxx LILLE 
Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx


